
BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN NEGERI PERLIS
SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN DENTAL CUM UNIT

No Siri Unit :      

                                                  Model :      
Lokasi Unit :      

                                                  Tarikh :      
	Perkara
	Kepatuhan
	Catatan

	
	Ya
	Tidak
	

	1. Periksa operating light
	
	
	

	2. Periksa floor box
	
	
	(Catatkan tekanan)

	2.1  Tekanan air (2.5-3 bar/35 – 40 psi)
	
	
	

	2.2 Tekanan angin (5-5.5 bar/70 - 80 psi)
	
	
	

	2.3 Penapis air / angin (sekiranya ada). Tukar jika perlu
	
	
	

	3. Periksa sambungan elektrik
	
	
	

	4. Periksa sambungan. Pasitkan tiada kebocoran
	
	
	

	4.1 tiub air
	
	
	

	4.2 tiub angin
	
	
	

	5. Triple sryinge
	
	
	

	5.1 Air
	
	
	

	5.2 Angin
	
	
	

	5.3 Spray
	
	
	

	6. Handpiece
	
	
	(Catatkan tekanan)

	6.1 Highspeed (2-3 bar/29-44psi)
	
	
	

	6.2 Slow speed (3.5-4 bar/50-58 psi)
	
	
	

	6.3 Scaler
	
	
	

	7. Periksa suction 
	
	
	

	7.1 Bersihkan filter. Tukar jika perlu
	
	
	

	7.2 Bersihkan tiub/saluran
	
	
	

	8. Periksa sambungan tiada kebocoran
	
	
	

	8.1 Air
	
	
	

	8.2 Angin
	
	
	


CATATAN

	     



	Nama dan Tandatangan Juruteknologi Pergigian
	Nama dan Tandatangan Penyelia
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Kuatkuasa: Bil 3/ September 2023











